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Abstract
誗AIM: To investigate the long-term clinical manifestations
of Array multifocal intraocular lens implantation.
誗 METHODS: Of 33 cases with phacoemulsification
cataract operation, 19 cases ( 25 eyes ) underwent
implantation of multifocal intraocular lens ( experimental
group ), 14 cases ( 20 eyes ) implanted monofocal
intraocular lens (control group) . Postoperative far visual
acuity, intermidiate visual acuity, near visual acuity,
stereo vision, off glass rate under different distances was
observed.
誗RESULTS: The near uncorrected visual acuity 逸0. 5 in
experimental group were 17 eyes (68%, 17 / 25), and that
in control group were 6 eyes ( 30%, 6 / 20 ), there was
significant difference between two groups (P<0. 05) . The
far uncorrected visual acuity 逸0. 5 in experimental group
were 23 eyes (92%, 23 / 25), and that in control group
were 20 eyes ( 100%, 20 / 20 ), there was significant
difference between two groups (P > 0. 05) . Intermediate
visual acuity: 40cm: scores of experimental group were
54. 64依 10. 80, scores of control group were 47. 05 依 6. 39,
there was significant difference between two groups (P<
0. 05) . 63cm: scores of experimental group were 50. 36 依
10. 32, scores of control group were 46. 50 依 8. 32, there
was no significant differences between two groups ( P >
0郾 05) . 100cm: scores were 43. 44依8. 08 and 42. 05依6. 63 in

experimental group and control group, with no significant
difference ( P > 0. 05 ) . Stereo vision: 6 cases of
experimental group underwent bilateral operation, stereo
acuity of 6 cases was 臆 60义, 6 cases of control group
underwent bilateral operation, 1 case stereoacuity was 臆
60义, there was significant difference between two groups
(P<0. 05) . Wear glasses rate when reading newspaper: 6
cases of the 19 cases in experimental group need glasses,
11 cases of the 14 cases in control group need glasses,
there was significant difference between two groups (P<
0. 05) .
誗CONCLUSION: Array multifocal intraocular lens offered
good vision in postoperation, provided good stereo vision
for operators, reduced the rely on glasses postoperation,
improved the quality of life for patients.
誗 KEYWORDS: multifocal intraocular lens; cataract;
visual function
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摘要

目的:探讨多焦点人工晶状体 Array 植入术后远期的临床

表现。
方法:行超声乳化白内障吸除术的 33 例白内障患者,植入

多焦点人工晶状体(试验组)19 例 25 眼,植入单焦点人工

晶状体(对照组)14 例 20 眼。 观察患者的术后远,中,近
视力、立体视觉、不同距离下脱镜率。
结果:裸眼近视力逸0.5 者,试验组为 17 眼,占 68%(17 / 25),
对照组为 6 眼,占 30% (6 / 20),两组比较差异有统计学意

义(P<0. 05);裸眼远视力逸0. 5 者,试验组为 23 眼,占
92% (23 / 25),对照组为 20 眼,占 100% (20 / 20),两组比

较差异均无统计学意义(P>0. 05)。 中间视力:40cm:试验

组得分为 54. 64依10. 80,对照组得分为 47. 05依6. 39,两组

比较差异有统计学意义(P<0. 05);63cm:试验组得分为

50. 36依10. 32,对照组得分为 46. 50依8. 32,两组比较差异

无统计学意义(P>0. 05);100cm:试验组得分为 43. 44 依
8郾 08,对照组得分为 42. 05依6. 63,两组比较差异无统计学

意义(P>0. 05)。 立体视觉:试验组 6 例双眼手术,6 例立

体视锐度均臆60义;对照组 6 例双眼手术,1 例立体视锐度

臆60义,两组比较差异有统计学意义(P<0. 05)。 视近如读

书、看报时的戴镜率:试验组 19 例中有 6 例需要眼镜,对
照组 14 例中有 11 例需要眼镜,两组比较差异有统计学意

义(P<0. 05)。
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结论:多焦点人工晶状体 Array 在术后很长时间内使患者

拥有良好的全程视力,为双眼手术者提供良好的立体视

觉,减少术后患者对眼镜的依赖,提高患者的生活质量。
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0 引言

摇 摇 多焦点人工晶状体已经广泛应用于临床。 根据光学

原理,多焦点人工晶状体主要分为区带型折射多焦点人工

晶状体、衍射型多焦点人工晶状体(全光学面衍射型和渐

进衍射-折射型)。 多焦点人工晶状体可以使白内障患者

在术后拥有良好的全程视力,提高患者的生活质量[1]。 但

对于多焦点人工晶状体的远期表现,目前报道不多。 我们

从 2005 年开始行超声乳化白内障吸除联合多焦点人工晶

状体植入术,为了评价多焦点人工晶状体植入术后的远期

临床表现,我们对植入第一代五区带折射型多焦点人工晶

状体 Array 的患者进行了回顾性研究,现将结果报告

如下。
1 对象和方法

1. 1 对象摇 回顾性研究 2005-01 / 2007-05 在我院行超声

乳化白内障吸除 IOL 植入术患者 33 例,19 例 25 眼植入多

焦点人工晶状体 Array 者作为试验组,其中男 11 例 15 眼,
女 8 例 10 眼,年龄 61 ~ 80(平均 68. 30依4. 52)岁;14 例 20
眼植入单焦点人工晶状体者作为对照组,其中男 6 例 10
眼,女 8 例 10 眼,年龄 63 ~ 80(平均 71. 40依4. 99)岁。 两

组患者年龄和性别分布比较,差异无统计学意义。 病例入

选标准:患者无糖尿病、青光眼、黄斑病变、高度近视眼等

合并症;术眼散光度数<1. 50D;瞳孔直径>2. 5mm。 随访

74 ~ 96(平均 87)mo。
1. 2 方法

1. 2. 1 手术方法摇 表面麻醉下作 3. 2mm 透明角膜切口,
连续环形撕囊,水分离,晶状体囊袋内超声乳化晶状体核,
注吸残留晶状体皮质,囊袋内及前房注入黏弹剂,植入人

工晶状体(美国 AMO 公司的 Array SA40N 折射型多焦点

人工晶状体或美国 AMO 公司的 SI40NB 折叠式单焦点人

工晶状体),吸净前房及囊袋内的黏弹剂。 手术由同一人

顺利完成。
1. 2. 2 研究方法摇 使用综合验光仪检查术眼的裸眼远视

力、矫 正 远 视 力、 裸 眼 近 视 力 及 矫 正 近 视 力。 用

Colenbrander 混合对比度卡检查 40cm,63cm,100cm 距离

100%对比度下的视力,这些距离涵盖了日常生活中,活动

能力最重要的范围,并要求阅读附加屈光度 2. 5,1. 5D 和

1. 0D,用视力评分表示法记录。 使用维视顿视功能检查

仪对行双眼植入人工晶状体者进行立体视觉检查,立体视

锐度臆60义为正常。 采用问卷调查的方式询问患者术后戴

镜情况及不良视觉症状。
摇 摇 统计学分析:使用 STATA 7 统计学软件进行统计分

析,计数资料采用 字2 检验,计量资料采用 t 检验,P<0. 05
为有统计学意义。
2 结果

2. 1 近视力 摇 裸眼近视力逸0. 5 者,试验组为 17 眼,占
68% (17 / 25),对照组为 6 眼,占 30% (6 / 20),两组比较差

异有统计学意义(Fisher蒺s exact = 0. 017,P<0. 05);矫正近

视力逸0. 9 者,试验组为 25 眼,占 100% (25 / 25),对照组

为 20 眼,占 100% (20 / 20),两组比较差异无统计学意义

(P>0. 05)。
2. 2 远视力 摇 裸眼远视力逸0. 5 者,试验组为 23 眼,占
92% (23 / 25),对照组为 20 眼,占 100% (20 / 20),两组比

较差异无统计学意义(Fisher蒺s exact = 0. 495,P>0. 05);矫
正远视力逸0. 9 者,试验组为 25 眼,占 100% (25 / 25),对
照组为 20 眼,占 100% (20 / 20),两组比较差异无统计学

意义(P>0. 05)。
2. 3 中间视力摇 用 Colenbrander 混合对比度卡检查,100%
对比度 40cm:试验组得分为 54. 64依10. 80,对照组得分为

47. 05 依6. 39,两组比较差异有统计学意义( t = 2. 93,P<
0郾 05);100% 对比度 63cm:试验组得分为 50. 36 依10. 32,
对照组得分为 46. 50依8. 32,两组比较差异无统计学意义

( t= 1. 52,P>0. 05);100% 对比度 100cm:试验组得分为

43. 44依8. 08,对照组得分为 42. 05依6. 63,两组比较差异无

统计学意义( t=1. 07,P>0. 05)。
2. 4 立体视觉摇 试验组 6 例双眼手术,6 例立体视锐度均

臆60义,对照组 6 例双眼手术,1 例立体视锐度臆60义,两组

比较 差 异 有 统 计 学 意 义 ( Fisher蒺s exact = 0 . 015, P <
0郾 05) 。
2. 5 对眼镜的依赖及满意度摇 视近如读书看报时的戴镜

率:试验组 19 例中有 6 例需要眼镜,对照组 14 例中有 11
例需要眼镜,两组比较差异有统计学意义(Fisher蒺s exact =
0. 013,P<0. 05);中间距离如看电视、电脑时的脱镜率两

者均是 100% ,视远如骑车、看远处等的脱镜率两者均

是 100% 。
3 讨论

摇 摇 Array 是美国 AMO 公司生产的第一代可折叠的折射

型环状渐进多焦点人工晶状体,后房型三片式,其光学部

材料为第二代硅凝胶,襻材料为 PMMA,为改良 C 型,与光

学部夹角 10毅。 Array 总长 13mm。 屈光指数 1. 48,A 常数

118. 0。 光学部直径 6. 0mm,厚度 0. 9mm,光学面设计为

圆形双凸的五个同心圆的非球面折射区。 一区直径为

2郾 1mm,二区直径 2. 1 ~ 3. 4mm,三区直径 3. 4 ~ 3. 9mm,四
区直径 3. 9 ~ 4. 6mm,五区直径 4. 6 ~ 4. 7mm,过度部连接

球面的两边。 其中 1,3,5 环带用于视远,2,4 环带用于视

近,视近附加+3. 5D,相当于眼镜平面 2. 6D。
摇 摇 随着生活水平的提高,老年人也需要阅读报纸、杂志,
或者在平板电脑上进行操作,这就需要良好的近视力和中

间视力。 我们的研究结果显示,术后远期来看,与植入单

焦点人工晶状体的患者相比,多焦点人工晶状体植入者仍

具有更佳的裸眼近视力,同时,裸眼远视力两组没有差异,
与文献报道结果一致[2,3]。 用 Colenbrander 混合对比度卡

7302

Int Eye Sci, Vol. 13, No. 10, Oct. 2013摇 www. ies. net. cn
Tel:029鄄82245172摇 82210956摇 摇 Email:IJO. 2000@163. com



的测定,100%对比度下,在 40cm 距离处试验组较对照组

取得了更好的效果,因为在这个距离,要求阅读附加屈光

度为 2. 5D,Array 有 3. 5D 的附加调节力,相当于眼镜的

2郾 75D,故在这个距离有明显的优势。 而在 63cm,100cm
处,要求阅读附加屈光度为 1. 5D 和 1. 0D,而单焦点人工

晶状体有大约 2D 的假性调节力[4],故在这两个距离两组

没有差别。 日常生活中在不同距离对眼镜的依赖调查显

示:在进行近距离活动时,试验组比对照组有更高的脱镜

率,这与试验组有良好的近视力和中间视力是相对应的。
摇 摇 立体视觉是人的重要视觉功能,它能使人感知外界物

体的三维空间关系,准确判断周围物体的大小、位置、方向

和距离。 提高患者的立体视觉就意味着提高患者的生活

质量。 这对于老年人更显得重要,因为良好的立体视觉可

以使他们的日常生活更安全。 试验组的立体视好于对照

组,因为多焦点人工晶状体不仅为患者提供了良好的远视

力,并且近视力明显较单焦点人工晶状体好,多焦点人工

晶状体形成的多个视网膜像覆盖了视网膜感受器细胞上

的散射光线,从而提高了成像质量[5]。 我们的结果与其他

研究结果基本一致[6,7]。
摇 摇 综上所述,多焦点人工晶状体 Array 在术后很长时间

内使患者拥有良好的全程视力,为双眼手术者提供良好的

立体视觉,减少术后患者对眼镜的依赖,提高患者的生活

质量。 目前 Array 的第 2 代产品 Rezoom 也已广泛应用于

临床,它的远期表现还有待进一步研究。
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医学论文引用参考文献的特殊要求

摇 摇 由于参考文献是编辑对论文进行学术鉴审的重要依据,因此,著录参考文献是否得当,直接关系到科研论

文的命运,综述文章尤其如此。 想要提高投稿命中率,引用和著录参考文献时一定要注意以下几个方面:
摇 摇 1.引用文献要新摇 引用文献是否新颖,在某种程度上体现了论文的先进性。 因此,撰写科研论文应尽可能

引用最新的文献。 当然,在本领域有开创性贡献的旧文献也可适当引用,但绝对不宜过多。 文献计量学研究

结果表明多数期刊普赖斯指数(即期刊引用近 5 年参考文献数量占引用参考文献总数的百分比)在 50% 以

上。 因此,作者撰写论文时尽可能多引用 5 年以内的文献,且至少不低于 50% 。
摇 摇 2.引用高质量文献摇 引用参考文献质量的高低在一定程度上反映了该论文的学术水平,从总体上体现了

该论文的科学性、实用性和先进性。 这就要求作者平时注意阅读、积累权威医学期刊文献,如英文的 Nature,
The Lancet, The New England Journal of Medicine 等,中国科技论文统计源期刊(中国科技核心期刊)和中国中

文核心期刊等。 总之,要尽可能多地引用权威期刊文献,少引一般期刊文献。
摇 摇 3.引用文献要全摇 引用参考文献一定要全面,尽可能全面地引用国内外相关研究成果。 这就要求我们,在
引用参考文献时要兼顾中文文献与外文参考文献,并以外文参考文献为主。 然而,在引用大量外文文献的同

时,也不能忽略国内某些相关研究的重要文献。
摇 摇 4.多引期刊文献,少引书籍文献摇 文献计量学研究表明,期刊文献被引用次数最高,占被引文献总数的 70% ~
80%以上。 期刊文献最典型的特征是内容新,科研价值高,而书籍文献,尤其是教材,其理论观点趋于成熟而

固定,但内容陈旧,无太大的科研价值。 因此,撰写科研论文一定要尽可能多地引用期刊文献,少引或不引书

籍文献。

摘编自:刘雪立摇 编著《医学论文写作的理论与实践》
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