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摘要
目的:评估高能聚焦超声睫状体成形术(ＵＣＰ)治疗青光眼
的疗效ꎬ并探讨影响疗效的相关因素ꎮ
方法:收集天津爱尔眼科医院、重庆爱尔眼科医院、重庆南
坪爱尔眼科医院 ２０１９－０１ / ２０２２－０１ 实施 ＵＣＰ 治疗患者
１１０ 例 １３４ 眼ꎬ包括原发性闭角型青光眼、原发性开角型
青光眼、继发性青光眼三组患者ꎬ记录术后 ６、１２ ｍｏ 的最
佳矫正视力、眼内压ꎬ以及使用抗青光眼药物种类等的
情况ꎮ
结果:术后 ６ ｍｏꎬ原发性闭角型青光眼组、原发性开角型
青光眼组、继发性青光眼组的眼压与术前相比有差异(均
Ｐ<０.０５)ꎮ 术后 １２ ｍｏꎬ原发性闭角型青光眼组及原发性
开角型青光眼组的眼压与术前相比有差异(均 Ｐ<０.０５)ꎮ
术后 ６、１２ ｍｏꎬ各组视力与术前相比无差异(均 Ｐ>０.０５)ꎮ
术后 ６ ｍｏꎬ眼压变化与年龄、既往青光眼手术史、基线白
对白(角膜横径)和 ＵＣＰ 治疗扇区有相关性(均 Ｐ<０.０５)ꎮ
结论:ＵＣＰ 能有效降低青光眼患者的眼压ꎬ其疗效可能受
到年龄、既往青光眼手术史、基线白对白(角膜横径)和
ＵＣＰ 治疗扇区的影响ꎮ ＵＣＰ 对视力没有影响ꎬ安全性好ꎮ
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０引言
青光眼是全球第二大导致视力丧失的疾病ꎬ严重影响

全球人口的视力健康ꎮ 预计到 ２０４０ 年ꎬ全球将有更多的
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人受到青光眼的影响ꎬ尤其是亚洲和非洲的人口ꎬ通过药
物和手术来降低眼压是治疗青光眼的主要方法ꎮ 高能聚
焦超声睫状体成形术(ＵＣＰ)使用高强度聚焦超声波选择
性作用于睫状体ꎬ利用高能聚焦超声波对睫状体进行精确
成形ꎬ减少房水生成ꎬ从而降低青光眼患者的眼压[１－３]ꎬ在
欧洲大多用于开角型青光眼和剥脱综合征ꎬ虽然 ２０２０ 年
中国青光眼指南中推荐 ＵＣＰ 仅用于新生血管性青光眼治
疗ꎬ但 ＵＣＰ 治疗适应证广泛ꎬ国外文献报道已有用于原发
性闭角型青光眼(ＰＡＣＧ) [４]ꎬ也有作为 ＰＡＣＧ 和原发性开
角型青光眼(ＰＯＡＧ)的首选手术治疗方式[５]ꎮ 在我国大
多数青光眼是闭角型青光眼ꎬ并且不同类型青光眼的治疗
参数的选择和治疗的安全性目前没有文献报道统一的标
准ꎬＵＣＰ 运用于各类型青光眼的疗效是否有所不同? 国
内外人种的差异、青光眼类型的不同ꎬ所以 ＵＣＰ 在我国青
光眼人群中的降眼压效果和安全性需要更大样本量、更长
时间的随访观察ꎮ 本研究旨在通过收集天津爱尔眼科医
院、重庆爱尔眼科医院、重庆南坪爱尔眼科医院三家医院
实施 ＵＣＰ 治疗的病例ꎬ回顾性分析 ＵＣＰ 治疗青光眼的疗
效ꎬ并探讨影响疗效的相关因素ꎬ以期为临床医生提供更
多的治疗依据ꎬ进一步提高青光眼的治疗效果ꎮ
１对象和方法
１.１对象　 回顾性病例系列研究ꎮ 收集 ３ 家医院(天津爱
尔眼科医院、重庆爱尔眼科医院、重庆南坪爱尔眼科医
院)２０１９－０１ / ２０２２－０１ 实施 ＵＣＰ 治疗的青光眼患者 １１０
例 １３４ 眼ꎬ其中男 ６１ 例ꎬ女 ４９ 例ꎮ 纳入患者根据疾病诊
断分为三组:ＰＡＣＧ、ＰＯＡＧ、继发性青光眼(ＳＧ)ꎮ 再分别
根据随访时间分为术后 ６、１２ ｍｏꎮ 纳入标准:确诊为青光
眼ꎬ年龄>１８ 岁ꎬ在最大耐受限度下药物治疗时ꎬ眼压仍然
达不到目标眼压ꎮ 排除标准:未完成术后随访的手术患
者、眼外伤、眼内或眼球后肿瘤史、葡萄膜炎、甲状腺相关
眼病、妊娠及哺乳期妇女ꎮ 本研究经医院伦理委员会批
准ꎬ试验流程符合«赫尔辛基宣言»ꎬ患者或其家属均知情
同意并签署同意书ꎮ
１.２方法
１.２.１术前检查　 所有患者术前均进行详细的眼部检查:包
括最佳矫正视力ꎬ接触性回弹眼压计测量眼压ꎬ裂隙灯显微
镜眼前节及眼底检查ꎬ超声生物显微镜(ＵＢＭ)测量横向两
睫状突间的距离ꎬＩＯＬ Ｍａｓｔｅｒ ５００ 测量眼轴、前房深度及白
到白测定ꎬ角膜内皮镜查角膜厚度ꎮ 根据白到白测定结果
和 ＵＢＭ 图像拟合测算出患者适合的治疗探头型号ꎮ

１.２.２ 设备　 本研究采用 ＵＣＰ 设备 ＥｙｅＯＰ１ ꎬ每探头上
有 ６ 个传感器有规则地环状排列ꎬ作用在睫状体上产生
６ 个规则排列的聚焦区域ꎬ探头直径 １１、１２、１３ ｍｍꎮ 每次
治疗时间间隔 ２０ ｓꎮ 根据术前眼压的评估情况ꎬ本研究选
择 ６ 扇区 ( 眼压 ２１ － ３０ ｍｍＨｇ)ꎬ ８ 扇区 ( 眼压 > ３０ －
４０ ｍｍＨｇ)或 １０ 扇区(眼压>４０ ｍｍＨｇ)的治疗方案ꎮ
１.２.３ 手术方法　 术中所有患者均采用 ２％盐酸利多卡因
注射液球后麻醉及结膜囊内滴入盐酸丙美卡因滴眼液
３ 次表面麻醉ꎮ 启动 ＵＣＰ 治疗仪ꎬ输入患者基本信息、眼
压、治疗扇区ꎬ固定负压吸引定位环ꎬ连接探头和负压吸引
环ꎬ测试负压成功后ꎬ启动治疗ꎬ治疗结束后给予妥布霉素
地塞米松眼膏涂眼ꎬ并记录治疗过程探头是否位于最佳定
位中心ꎮ
１.２.４ 术后随访 　 记录术后 ６、１２ ｍｏ 的最佳矫正视力
(ＬｏｇＭＡＲ 视力)、眼内压( ＩＯＰ)、使用抗青光眼药物种类
(ＮＡＧＤ)ꎮ

统计学分析:采用 ＳＰＳＳ１６.０ 统计学软件进行数据处

理ꎮ 连续型变量采用 ｘ±ｓ 表示ꎬ分类变量采用 ｎ(％)表
达ꎻ符合正态分布的连续型变量采用方差分析ꎬ最佳矫正
视力、眼压及使用抗青光眼药物种类不符合正态分布ꎬ采
用 Ｍ(Ｐ２５ꎬＰ７５)表示ꎬ采用 Ｗｉｌｃｏｘｏｎ 符号秩检验ꎬ计数资料
采用卡方检验ꎻ分析变量中符合正态分布的采用 Ｐｅａｒｓｏｎ
相关分析ꎬ不符合正态分布的采用 Ｓｐｅａｒｍａｎ 相关分析ꎮ
以 Ｐ<０.０５ 为差异有统计学意义ꎮ
２结果
２.１患者的基本资料及 ＵＣＰ 手术参数 　 ＰＡＣＧ 组术后
６ ｍｏ为 ３４ 例 ４０ 眼ꎬ术后 １２ ｍｏ 为 １６ 例 １８ 眼ꎻＰＯＡＧ 组术
后 ６ ｍｏ 为 ２８ 例 ３９ 眼ꎬ术后 １２ ｍｏ 为 １３ 例 １７ 眼ꎻＳＧ 组术
后 ６ ｍｏ 为 １４ 例 １５ 眼ꎬ术后 １２ ｍｏ 为 ５ 例 ５ 眼ꎮ 术后 ６ ｍｏ
各类型青光眼患者年龄、性别、探头直径和探头居中比较ꎬ
差异有统计学意义(均 Ｐ<０.０５)ꎻ术后 １２ ｍｏ 各类型青光
眼患者年龄、性别、探头直径比较ꎬ差异有统计学意义(均
Ｐ<０.０５)ꎬ见表 １ꎮ
２.２术后 ６ ｍｏ视力情况及治疗效果　 三组青光眼患者术
后 ６ ｍｏ 最佳矫正视力与术前比较ꎬ差异无统计学意义(均
Ｐ>０.０５)ꎮ 三组青光眼患者术后 ６ ｍｏ 眼压与术前比较ꎬ差
异有统计学意义(均 Ｐ<０.０５)ꎮ ＰＡＣＧ 组术后 ６ ｍｏ 使用抗
青光眼药物种类与术前比较差异有统计学意义 ( Ｐ <
０.０５)ꎬ其他两组比较差异均无统计学意义(Ｐ>０.０５)ꎬ见
表 ２ꎬ图 １ꎮ

表 １　 患者的基本资料及 ＵＣＰ手术参数

时间 组别
例数

(眼数)
年龄

性别

(男 / 女ꎬ例)
青光眼手术

史(是 / 否)
治疗扇区(眼ꎬ％)

ＮＡ ６ ８ １０
探头直径(眼ꎬ％)

ＮＡ １１ ｍｍ １２ ｍｍ １３ ｍｍ
探头居中(眼ꎬ％)

ＮＡ 是 否

术后

６ ｍｏ
ＰＡＣＧ 组 ３４(４０) ６２.５±２.５ ２４ / １０ ２０ / ２０ ４(１０) ３(８) １８(４５) １５(３８) １４(３５) ２(５) ２３(５８) １(３) ４０(１００)
ＰＯＡＧ 组 ２８(３９) ５２.８±２.６ １２ / １６ ２６ / １３ １４(３６) ３(８) １０(２６) １２(３１) １８(４６) ０ ７(１８) １４(３６) １(３) ３６(９２) ２(５)
ＳＧ 组 １４(１５) ５０.５４±５.４ ６ / ８ ８ / ７ ２(１３) ０ ４(２７) ９(６０) ３(２０) １(７) ７(４７) ４(２７) １(７) １１(７３) ３(２０)

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
Ｆ / χ２ ４.４５２ ９.６３３ ２.３６７ ３.９２７ ２１.５８３ １１.３８５
Ｐ ０.０１４ ０.００８ ０.３０６ ０.４１６ <０.００１ ０.０２３

术后

１２ ｍｏ
ＰＡＣＧ 组 １６(１８) ６４.２±２.２ １３ / ３ １０ / ８ ４(２２) １(６) ９(５０) ４(２２) ９(５０) １(６) ８(４４) ０ １８(１００)
ＰＯＡＧ 组 １３(１７) ５０.８±２.９ ４ / ９ ９ / ８ ５(２９) ０ ７(４１) ５(２９) ５(２９) ０ ４(２４) ８(４７) １(６) １４(８２) ２(１２)
ＳＧ 组 ５(５) ５０.８±２.４ ２ / ３ ２ / ３ １(２０) ０ １(２０) ３(６０) １(２０) ０ ２(４０) ２(４０) ５(１００)

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
Ｆ / χ２ ５.１５２ １０.７９０ ０.４８１ ３.６９０ １０.４７６ ４.３８８
Ｐ ０.０１１ ０.００５ ０.７８６ ０.４５０ ０.０３３ ０.３５６

注:ＮＡ:数据丢失ꎮ

９１６
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２.３ 术后 １２ ｍｏ 视力情况及治疗效果　 三组青光眼患者
术后 １２ ｍｏ 最佳矫正视力与术前相比ꎬ差异无统计学意义
(均 Ｐ>０.０５)ꎮ ＰＡＣＧ 组、ＰＯＡＧ 组术后 １２ ｍｏ 眼压与术前
相比差异有统计学意义(均 Ｐ<０.０５)ꎬ但 ＳＧ 组差异无统计
学意义(Ｐ>０.０５)ꎮ 三组青光眼患者术后 １２ ｍｏ 使用抗青
光眼药物种类与术前相比ꎬ差异无统计学意义(均 Ｐ >
０.０５)ꎬ见表 ３ꎬ图 ２ꎮ
２.４眼压变化与影响因素的相关性分析　 术后 ６ ｍｏꎬ年龄
越大ꎬ眼压降幅越小( ｒｓ ＝ －０.４３３ꎬＰ<０.００１)ꎻ既往有青光
眼手术史ꎬ眼压降幅越大( ｒｓ ＝ ０.２１７ꎬＰ ＝ ０.０３２)ꎻ基线白对
白(角膜横径) 越大ꎬ眼压降幅越小 ( ｒ ＝ － ０. ３２８ꎬ Ｐ ＝
０.０３４)ꎻＵＣＰ 治疗扇区越多ꎬ眼压降幅越大( ｒｓ ＝ ０.２７０ꎬＰ ＝
０.０１９)ꎻ眼压变化情况与性别、青光眼类型、术前角膜厚
度、基线眼轴长度、前房深度、ＵＣＰ 探头直径、探头居中无
相关性(均 Ｐ>０.０５)ꎮ 术后 １２ ｍｏꎬ眼压变化情况与年龄、
性别、青光眼类型、既往青光眼手术史、术前角膜厚度、基
线眼轴长度、基线白对白(角膜横径)、前房深度、ＵＣＰ 治

疗扇区、ＵＣＰ 探头直径、探头居中无相关性(均 Ｐ>０.０５)ꎬ
见表 ４ꎮ
３讨论

ＵＣＰ 是一种革新性的青光眼治疗方法ꎬ它不是传统
意义上的睫状体破坏手术ꎬ与目前主流的内路小梁切开、
外路 Ｓｃｈｌｅｍｍ 切开、赞宜引流管植入等一样属于青光眼微
创手术[６]ꎬ并且手术无切口ꎬ对传统手术方法有顾虑或寻
求非侵入性治疗的患者提供一种新手术治疗的选择[７－１０]ꎮ

Ａｐｔｅｌ 等[１１]研究表明ꎬ青光眼患者眼压在经过 ＵＣＰ 治
疗后平均降低了 ３８％ꎬ他们选择的 ６ 扇区ꎬ而我们的研究
中大多患者选择 ８ 或 １０ 扇区ꎬ选择 ６ 扇区的患者较少ꎬ也
侧面反映中国的青光眼患者较欧洲青光眼患者眼压普遍
偏高ꎬ需要选择更多的扇区数量ꎮ 广州中山眼科中心一项
研究报道 ＵＣＰ 治疗约 ６９.０５％的中国患者选择 １２ ｍｍ 探
头[１２]ꎬ这与我们的研究中相似ꎮ 我们的研究中 ＰＯＡＧ 组
和 ＳＧ 组共有 ７ 眼在治疗完毕后发现探头没有位于最佳居
中位置ꎬ这可能导致治疗疗效不佳ꎮ

表 ２　 三组术后 ６ ｍｏ视力情况及治疗效果 Ｍ(Ｐ２５ꎬＰ７５)
组别 时间 最佳矫正视力(ＬｏｇＭＡＲ) 眼压(ｍｍＨｇ) 抗青光眼药物种类(种)
ＰＡＣＧ 组(ｎ＝ ４０) 术前 ０.４０(０.１０ꎬ２.３０) ３２.００(１９.５０ꎬ４３.００) ３.０(１.０ꎬ４.０)

术后 ６ ｍｏ ０.４６(０.２２ꎬ０.４６) １６.００(１４.１０ꎬ２１.６０) １.０(１.０ꎬ３.０)
　

Ｚ １.１２ －４.０７ －２.５８
Ｐ ０.２６ <０.００１ ０.０１

ＰＯＡＧ 组(ｎ＝ ３９) 术前 ０.７０(０.２２ꎬ１.４６) ２６.００(１５.３５ꎬ３３.５０) ３.０(１.０ꎬ３.０)
术后 ６ ｍｏ ０.３０(０.０５ꎬ１.５０) １８.００(１５.５０ꎬ２１.００) １.０(１.０ꎬ２.０)

　
Ｚ １.４６ －４.０２ －２.７１
Ｐ ０.１５ <０.００１ ０.０７

ＳＧ 组(ｎ＝ １５) 术前 ２.６０(０.４５ꎬ２.８９) ４７.００(３０.５０ꎬ６０.００) ３.０(０.５ꎬ４.０)
术后 ６ ｍｏ ２.６０(０.５１ꎬ２.８９) ３０.００(１８.５０ꎬ３６.５０) ２.０(１.５ꎬ３.０)

　
Ｚ ０.５１ －２.７３ －０.３２
Ｐ ０.６１２ ０.００６ ０.７５

图 １　 三组术后 ６ ｍｏ视力情况及治疗效果ꎮ

图 ２　 三组术后 １２ ｍｏ视力情况及治疗效果ꎮ

０２６
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表 ３　 三组术后 １２ ｍｏ视力情况及治疗效果 Ｍ(Ｐ２５ꎬＰ７５)
组别 时间 最佳矫正视力(ＬｏｇＭＡＲ) 眼压(ｍｍＨｇ) 抗青光眼药物种类(种)
ＰＡＣＧ 组(ｎ＝ １８) 术前 ０.２２(０.１０ꎬ０.６０) ２１.００(１６.００ꎬ３２.００) ３.０(２.０ꎬ４.０)

术后 ６ ｍｏ ０.３０(０.２２ꎬ０.５３) １７.００(１３.００ꎬ１９.００) １.０(１.０ꎬ３.０)
　

Ｚ ０.２１ －２.４４ －１.６７
Ｐ ０.８３ ０.０１ ０.０９

ＰＯＡＧ 组(ｎ＝ １７) 术前 ０.２６(０.０９ꎬ０.５８) ３１.８５(２０.６２ꎬ３８.５０) ２.０(１.０ꎬ３.０)
术后 ６ ｍｏ ０.１６(０.００ꎬ１.７１) １８.５０(１２.００ꎬ３１.００) １.５(０.２５ꎬ３.０)

　
Ｚ ０.８０ －３.２１ －０.２９
Ｐ ０.４２ ０.００１ ０.７８

ＳＧ 组(ｎ＝ ５) 术前 ２.８９(０.６１ꎬ２.８９) ４５.００(２３.５０ꎬ６０.００) ４.０(２.０ꎬ５.０)
术后 ６ ｍｏ ２.８９(０.２６ꎬ２.８９) ２１.００(１１.５０ꎬ４２.５０) ２.０(２.０ꎬ３.０)

　
Ｚ ０.４５ －１.２１ －１.０９
Ｐ ０.６６ ０.２３ ０.２８

表 ４　 术后 ６、１２ ｍｏ眼压变化与影响因素的相关性分析

时间 统计值 年龄 性别
青光眼
类型

既往青光眼
手术史

术前角膜
厚度

基线眼轴
长度

基线
白对白

前房
深度

ＵＣＰ 治疗
扇区

ＵＣＰ 探头
直径

探头
居中

术后 ６ ｍｏ ｒｓ / ｒ －０.４３３ ０.０２０ ０.０１１ ０.２１７ －０.０７４∗ ０.０２４ －０.３２８∗ ０.００８∗ ０.２７０ ０.２２７ ０.０６０
Ｐ <０.００１ ０.８４３ ０.９１７ ０.０３２ ０.５４０ ０.８７１ ０.０３４ ０.９７６ ０.０１９ ０.０８１ ０.５５９

术后 １２ ｍｏ ｒｓ －０.０５４ －０.０８５ －０.１９９ ０.３００ ＮＡ ０.２９１ －０.１７２ ＮＡ ０.２７７ ０.１８５ －０.０８６
Ｐ ０.７４６ ０.６０７ ０.２３７ ０.０６４ ＮＡ ０.２７４ ０.５３９ ＮＡ ０.１５４ ０.３９７ ０.６０４

注:∗:采用 Ｐｅａｒｓｏｎ 相关分析ꎬ其余均采用 Ｓｐｅａｒｍａｎ 相关分析ꎻＮＡ:缺失值ꎮ

ＵＣＰ 的疗效已经得到了广泛的研究和证实ꎮ 它在多项研
究中都显示出了显著地降低眼压的效果ꎮ 蒋玲等[１３] 回顾
性对比 ＵＣＰ 和睫状体冷冻术治疗难治性青光眼 ３ ｍｏ 后ꎬ
ＵＣＰ 降压疗效明显高于对照组ꎮ 黄雪桃等[１４] 回顾性分析
ＵＣＰ 治疗新生血管性青光眼术后 ６ ｍｏ 眼压降低约
４９.１８％ꎮ 同样ꎬ我们的研究回顾性分析多个眼科中心的
ＵＣＰ 术后 １ ａ 仍有一定的降压效果ꎮ 杨丛丛等[１５]、
Ｇｉａｎｎａｃｃａｒｅ 等[１６] 研究均发现ꎬＵＣＰ 对闭角型青光眼的降
眼压效果最明显ꎬ优于对开角型青光眼的降眼压效果ꎬ我
们的研究结果与其相似ꎬ在 ＵＣＰ 治疗 ６ ｍｏ 后ꎬ所有类型
的青光眼患者的眼压都显著降低ꎬ其中 ＰＡＣＧ 组和 ＳＧ 组
因术前眼压较高ꎬ术后降压幅度较 ＰＯＡＧ 组更大ꎬ术后
ＰＡＣＧ 组能显著减少降眼压药物的使用ꎬ总体上 ＰＡＣＧ 组
的治疗疗效优于 ＰＯＡＧ 组和 ＳＧ 组的具体原因尚不明显ꎬ
我们推测是否与 ＰＡＣＧ 组 ＵＣＰ 治疗后睫状体位置或形态
有变化ꎬ改变了前节部分结构开放部分房角有关ꎬ但还需
要后续更多的临床研究观察ꎬ并且术后 ６ ｍｏ 的前房深度、
眼轴长度与眼压变化并未表现出统计学上的相关性ꎮ 而
在 ＵＣＰ 治疗 １２ ｍｏ 后ꎬＰＡＣＧ 组和 ＰＯＡＧ 组的眼压与术前
相比仍显著降低ꎬＳＧ 组的眼压在术后 １２ ｍｏ 也有所降低ꎬ
但这种降低在统计学上并没有达到显著性ꎬ我们考虑可能
为 ＳＧ 没有解除其继发病因ꎬ单纯 ＵＣＰ 治疗效果可能不
佳ꎮ 各类型青光眼术后 １２ ｍｏ 使用降眼压药物种类没有
显著减少ꎬ因此 ＵＣＰ 术后 １２ ｍｏ 需要联合与术前相同种
类的降眼压药物控制眼压ꎮ

ＵＣＰ 对视力的影响是评估其安全性的重要指标ꎮ
Ａｐｔｅｌ 等[１１]的研究显示 ＵＣＰ 治疗 １２ ｍｏ 后ꎬ患者的视力没
有显著变化ꎮ 最近一篇针对 ＵＣＰ 治疗青光眼的效果和安
全性的 Ｍｅｔａ 分析报告指出ꎬＵＣＰ 对最佳矫正视力的改善

不明显[１７]ꎮ 我们的研究也同样表明ꎬ患者的最佳矫正视
力在 ＵＣＰ 治疗后 ６、１２ ｍｏ 与术前相比没有显著变化ꎬ这
说明 ＵＣＰ 对视力没有影响ꎮ 但有报道 ＵＣＰ 可能会引起
短暂的视力下降ꎬ不过在大多数情况下视力会在术后的几
周内恢复[１６]ꎮ 此外ꎬＵＣＰ 还可能会引起角膜水肿ꎬ从而影
响视力ꎬ这通常也会在术后一段时间内恢复[１８]ꎮ 总的来
说ꎬＵＣＰ 对视力的影响较小ꎬ但可能受到多种因素的影
响ꎬ这需要更多更深入的研究ꎮ

ＵＣＰ 的疗效在术后 ６ ｍｏ 可能受到多种因素的影响ꎬ
包括患者的年龄、既往青光眼手术史、基线白对白、ＵＣＰ
治疗扇区ꎬ与性别、青光眼类型、术前角膜厚度、基线眼轴
长度、前房深度、ＵＣＰ 探头直径等均无相关性ꎮ 而在术后
１２ ｍｏ 疗效与各种因素在统计学上均无关联ꎬ这可能与我
们 １２ ｍｏ 的样本量较少有关ꎮ 尽管统计上治疗疗效与探
头居中无关ꎬ但在临床上探头居中是保证治疗效果、避免
严重并发症的关键ꎬ我们发现有 １ 例 ＵＣＰ 治疗效果不佳
行白内障手术时因探头偏位导致周边皮质混浊[１９]ꎮ 术后
６ ｍｏ 时年龄较大的患者眼压降幅可能较小ꎬ这可能是因
为随着年龄的增长ꎬ睫状体的结构和功能可能发生变化ꎬ
影响 ＵＣＰ 的效果[２０]ꎮ 此外ꎬ既往有青光眼手术史的患者ꎬ
眼压降幅可能较大ꎬ这可能是因为既往的手术已经改变了
房水的流动路径ꎬ使 ＵＣＰ 的效果更加明显[２１]ꎮ 基线白对
白(角膜横径)越小ꎬ选择的探头型号越小ꎬ或者治疗扇区
越多ꎬ均可以导致所对应的睫状体实际治疗范围会越多ꎬ
降眼压效果越好ꎬ这与 ＵＣＰ 治疗设备在设计上是相符
的[２２]ꎮ 这也提示我们在临床上 ＵＣＰ 的应用需要考虑到
患者的个体差异ꎬ如年龄、基线白对白(角膜横径)、有无
青光眼手术史等ꎬ术前应该进行充分的个体化评估ꎬ来确
定探头型号及治疗扇区ꎬ术中保证探头的居中性良好ꎮ

１２６
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ＵＣＰ 疗效的持久性是评估其临床应用价值的重要指
标ꎮ 有研究发现ꎬ部分患者的眼压在 ＵＣＰ 治疗 ２ ａ 后可能
会重新升高[２３]ꎮ 我们的研究观察时间仅为 １ ａꎬ后续还需
要更长时间的观察ꎬ因此对 ＵＣＰ 治疗的患者进行长期随
访ꎬ监测其眼压变化ꎬ对于评估 ＵＣＰ 的长期疗效和安全性
至关重要ꎮ

总体来说ꎬＵＣＰ 是一种有效的青光眼治疗方法ꎬ具有
良好的疗效和安全性ꎮ 我们也注意到 ＵＣＰ 的疗效可能会
受到多种因素的影响ꎮ 因此ꎬ我们强调需要进行个体化治
疗ꎬ以提高 ＵＣＰ 的疗效ꎮ 我们的研究为 ＵＣＰ 的临床应用
提供了有价值的信息ꎬ但还需要更多的研究来进一步了解
ＵＣＰ 的疗效、安全性和作用机制ꎮ
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